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Fachbeitrag

Durch die wachsende Zahl der jahrlich inserierten Implantate nimmt auch die Rate der Kom-
plikationen und Anzahl zu entfernenden Implantate zu. Im vorliegenden Fallbeispiel wird die
Entfernung einteiliger Implantate aufgrund nachgewiesener Lymphozytensimulation anhand

zweier Methoden vorgestellt.

Dr. Christoph Blum

= Zu den moglichen Komplikationen einer Implanta-
tion gehoren in rund 1 Prozent der Falle Frakturen der
Implantatschrauben unter der Belastung. Je nach Ge-
staltung der Implantatinnen- und -aullengeometrie
entstehen Risse oder brechen ganze Teile ab. Bei zwei-
teiligen Implantaten entstehen Risse im Bereich der
Implantatschulteroderdasoberste Drittel schert beiex-
tendierten Schultern horizontal ab. Bei einteiligen Im-
plantaten treten Frakturen am Implantathals, der Ver-
jungungzwischenKnochengewinde und Mehrkantauf-
bau auf. Eine weitere Indikation zur Entfernung auch
noch intakter Implantate besteht im Fall einer nachge-
wiesenen gesteigerten LymphozytenaktivitataufTitan-
partikel. Dabei handelt es um eine zellulare Typ IV-Sen-
sibilisierungen auf Titanpartikel. Die seltene positive
Reaktion auf Titan im LTT unterscheiden sich immuno-
logischvonden klassischen Kontaktallergien wie z.B.bei
Nickel und Gold, da es sich bei Titan um eine tberschie-

Rende pro-entzlindliche Reaktivitat der Gewebemakro-
phagen handelt. ™+

Die Entfernung eines Implantats mit Lindemannfrasen
oder Trepanbohrern fuhrt zu einem zusatzlichen zirku-
laren Knochenverlust von 1-2mm um den Implantat-
durchmesser. Bei dem Einsatz spezieller Hartmetall-
instrumente, die linksschneidend in das Implantat grei-
fen, kdnnen Uber 420 N/cm Drehmoment aufgebracht
werden. Hierbei wird die Oseointegration mit dem Ab-
reiBender Knochenbalkchen durchbrochen unddas Im-
plantat kannintotound ohneweiteren Knochenverlust
aus dem Kiefer gedreht werden (Abb.1-3).45
Schwieriger gestaltet sich dies bei einteiligen Implan-
taten. Hier kann keines der oben aufgefiihrten Instru-
mente eingesetzt werden. Einbringinstrumente fur
diese Implantate sind fir Drehmomentratschen ausge-
legt und kénnen nicht die notwendige Kraftentwick-
lung und Kraftiibertragung austben.

Abb. 1: Darstellung der Explantationsmethoden und des daraus resultierenden Knochendefekts v.l.: Tretanfrase, Lindemannfrase, HelpKit. -
Abb. 2: Rontgenaufnahme der Explantation am Modellkiefer v.l.: Tretanfrdse, Lindemannfrase, HelpKit. — Abb. 3: Réntgenkontrollaufnahme
nach Implantatentfernung aus dem Kiefermodell v.|.: Tretanfrase, Lindemannfrase, HelpKit.

Abb. 4:Intraorale Situation beiVorstellung der Patientin.— Abb. 5: Laborbericht der Titanunvertraglichkeitsreaktion.
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Abb. 6:Eingeleitete Explantation mitindividuell hergestelltem Schliissel. - Abb.7: Entferntes einteiliges Implantat mit individuell hergestelltem

Schliissel.—Abb.8:Beschadigung der Instrumente infolge der hohen auftretenden Krafte.— Abb. 9: Trepanbohrer zur Umfrasung der Implantate
transgingival.—Abb.10: Deutlich erkennbareranhaftenderKnochenamentfernten Implantat nach Umfrasen mit Trepanbohrer.—Abb.1:Einlage
von Kollagenfleece zur Gewebeunterstiitzung.— Abb. 12: Lokale Wundverhaltnisse nach adaptivem Wundverschluss Regio 15,23 und 25 nach Ex-
plantation mit Trepanfrase im Vergleich zureinfachen Implantatentfernung durch Herausdrehen Regio 13,1 und 21.—Abb.13: Wundheilung nach
neun Tagen und Nahtentfernung im Vergleich der Explantationsmethoden.— Abb. 14: Explantierte Implantate mit teileanhaftendem peri-
implantaren Knocheninfolge der unterschiedlichen Explantationsmethoden.

Fallbericht

Imdemvorliegenden FallwurdeneinerPatientinvorrund
18 Monaten sechseinteilige Implantateim Oberkieferin-
seriert. Bereits kurz danach trat eine Verschlechterung
des Allgemeinzustandes mit allgemeiner Erschopfung,
Hautveranderung und psychologischen depressive Ver-
anderungen auf. Nach intensiver Spurensuche wies
schliellich ein Lymphozytenstimulationstest auf Titan-
partikel mit genauer zeitlicher Anamnese den Weg zur
Therapie:Entfernung der Implantate (Abb.4 unds).

Dieklinische und radiologische Untersuchungzeigt sechs
parallel inserierte Implantate im Oberkiefer Regio 15-25
beiregelrechter Osseointegration.Im Dentallaborfertigte
unser Technikmeister einen speziellen Schlissel an, der
zum einen tUber den Vierkant des Implantats greift und in
den Explantationsschliissel des HelpKit (Dentium) passt.
Zunachst wurde der Schlussel auf das Implantat gesetzt
und mit dem Schlissel die Kraft zur Explanation linksdre-
hend ausgelibt. Die ersten drei Implantate konnten kom-
plikationslos ihrer Osseointegration gelost und aus dem
Kiefer entfernt werden (Abb. 6 und 7). Es zeigte sich hier
aber schon ein Verschleils am handgefertigten Ausdreh-
schlissel mit einem seitlichen Einriss (Abb. 8). Auch zeig-
ten die Implantate an den Vierkant-Aufnahmen erhebli-
che Verwindungen auf. Die drei verbliebenen Implantate
konnten durch diesen Verschleild nicht mehr gepackt und
herausgedreht werden. Mit einem 4mm Trepanbohrer
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wurden die verbliebenen Implantate transgingival um-
bohrt und entfernt, deutlich ist der periimplantare Kno-
chenverlust dieser Methode zu erkennen (Abb. 9 und 10).
Die Schleimhaut wurde nach der gewebeunterstitzen-
den Einlage mit einem Kollagenfleece mit einer adaptie-
renden Naht Prolene 5/0 verschlossen (Abb. 11 und 12). Bei
derKontrolle nachneunTagen zeigtesich einereizlose und
schmerzlose Wundheilung.Das Erscheinungsbild und der
allgemeine Gesundheitszustand der Patientin hatte sich
gebessert; das Hautbild ist gleichmaRiger geworden und
die Stimmung insgesamt aufgehellt (Abb.13).

ImVergleich derexplantierten Implantateistdeutlichder
unterschiedliche periimplantare Knochenverlust zu er-
kennen,derin derverwendeten Methodik
beruht. Weiter lassen die Vierkant-Auf-
bauten derImplantate deutlichen die ein-
wirkenden Krafte erkennen, die flr das
Herausdrehenerforderlichsind (Abb.14).™
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